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Chaleco y estetoscopio c/electrónica p/reproducir sonidos cardíacos y respiratorios, normales y patológicos PEDIÁTRICOS
S110.10a
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Primera puesta en marcha

· Desenrosque la tapa del estetoscopio

· Quite la primera pila botón

· Retire el aislante plástico que impide que cierre el circuito

· Vuelva a insertar la pila y tape el estetoscopio

Uso Normal
· El equipo se enciende con el botón ON/OFF. Si las baterías están bien, el led asociado titilarña con color verde, si están gastadas, titilará con color rojo.

· Si el estetoscopio no se usa por 6 minutos se apagará automáticamente

· El estetoscopio contiene 2 sensores, uno que verifica la ubicación correcta y otro que se haga la presión adecuada sobre el punto de auscultación. Si no se verifican las dos condiciones simultáneamente, no se escucha ningún ruido

· El sistema está diseñado para entrenar a un solo alumno por vez, en condiciones lo más próximas posible a la práctica profesional real. Sin embargo, si es preciso hacer escuchar los ruidos simultáneamente a un grupo numeroso, se podrá conectar el estetoscopio a los parlantes de una computadora o equipo similar desde su salida de línea auxiliar (Jack estéreo de 3.5 mm) 

Selección de juego de ruidos

El segundo botón del estetoscopio se utiliza para seleccionar el juego de ruidos a utilizar. El led asociado indica cuál se está usando.
Codificación utilizada

Led titilando con color Rojo:                                                      

1. Estenosis aórtica

2. S2 fijo sistólico 

3. Estenosis pulmonar

4. Corazón de 6 años

5. Niño normal

6. Sibilancias

7. Sibilancias

8. Estertores

Led titilando con color Azul:

1. Zumbido venoso

2. Estenosis pulmonar

3. S1 desdoblado

4. S1 desdoblado

5. Estridor

6. Sibilancias

7. Sibilancias

8. Estertores

Led titilando con color Magenta:

1. Estenosis aórtica

2. S2 desdoblado

3. Estenosis pulmonar

4. Corazón de 1 año

5. Infante normal

6. Sibilancias

7. Sibilancias

8. Estertores 
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Led titilando con color Verde:

1. Zumbido venoso

2. S2 fijo sistólico

3. S1 desdoblado

4. Soplo

5. Estridor

6. Sibilancias

7. Sibilancias

8. Estertores

Led titilando con color Amarillo:

1. Zumbido venoso

2. Estenosis pulmonar

3. S1 desdoblado

4. Insuficiencia válvula mitral

5. Estridor

6. Sibilancias

7. Sibilancias

8. Estertores

Más información en:
http://www.tecnoedu.com/3b/S11010a.php
Av. José Javier Díaz 429 Bº Iponá

Telefax (+54) (0) (351) 461 7007 (líneas rotativas)

 (X5016BHE)Córdoba – Argentina
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info@tecnoedu.com

